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ESQUEMA PARA USO DE
LOCALIZADORES

Ligue o aparelho (em alguns aparelhos
botao precisa ser pressionado por
alguns segundos). O visor mostra

alguma imagem ou luz?
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Verifique e troque as pilhas
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Conecte o clipe labial no paciente e o
localizador na lima (#15). Insira a lima
no conduto. Veja as instrucdes
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O visor mostra algum

e ligue novamente.
Funcionou?
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Nao! Chame a
assisténcia técnica.
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completas no artigo.

sinal luminoso?
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Fral.
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r| Caso se acendam todas as luzes,

verifique o isolamento e o comprimento aparente
na radiografia. Sangramentos profusos também
podem atrapalhar. Se continuar, verifique a
possibilidade de perfuragoes!

seque a cAmara, h 4

O conduto esta
Umido?
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Continue introduzindo a lima com

mov. oscilatérios até proximo do |«
comprimento aparente.

O sinal luminoso

Preencha o conduto com soro
ou hipoclorito. A camara deve
permanecer seca!

Nao! Verifique as pilhas! Verifique os

avanca?
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Sim! |«

cahos! (Encoste os dois pélos um no
outro). Algum sinal luminoso?

Continue até acender o tltimo sinal
(ao ultrapassar o forame, usar
rotacao horaria). Conseguiu?

Sim! A lima esté}
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Nao! Os cabos podem estar
rompidos ou oxidados. Contate
a assisténcia técnica.

Nao! Provavelmente o forame esta
obstruido. Leia no site o artigo:
"Condutos Contritos e Calcificados".

Nao! Teste limas mais calibrosas

justa? J

J girando no sentido horario até
ajustar (Lima Anatémica Inicial).
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Gire-a no sentido anti-horario até apagar o ultimo

sinal e o aparelho estabilizar na marcacao "zero".

Anote esta medida para referéncia. E importante
medir novamente apés a instrumentacéao, agora com
a lima anatémica final! Também ajustada no forame.
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